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DENEY RAPORU
Sey 13 TEST REPORT
Miisterinin AdvAdresi DENIZLI 0.8.B. MUDURLUGU ATIKSU ARITMA TESISI
Customer Name/Address Organize Sanayi Bolgesi Cevre Cad. No:4 Honaz / DENIZLI
Numunenin Tiirii/Alms Sekli ve Amac Atiksu - Kontrol
Sample Type/Sampling Method and Purpose Anlik (TS ISO 5667-10 ve TL.09/001 talimatina gére)
Numunenin Alndig Yer / Koordinatlar o -
5 /37.80472 - 2922397
Sampling Place / Coordinates Atiksu Anitma Tesisi Cikist 80
Numunenin Sektorii/Alt Sektior Antimon (Sb) , Arsenik (As) , Baryum (Ba) , Berilyum (Be) , Bor (B), Civa (Hg) , Gtms (Ag) , Kalay (Sn) ,
Samp]e SectorfSub~Sector Kalsiyum (Ca) , Kobalt (Co), Lityum (Li) , M gnezyum (Mg) , Mangan (Mn) , Molibden (Mo) , Nikel (Ni),
Potasyum (K), Selenyum (Se) , Sodyum (Na) , Talyum (T1) (2} | Vanadyum (V) , Aliiminyum (Al)
Numuneyi Alan Kisi / Kurum Numune, GUMUSSU A.$. CEVRE LABORATUVARI Numune Alim Yetkilisi Ibrahim ERBAY
Sampler / Sampler Institution tarafindan almnugtir.
Numunenin Alindifi Tarih ve Saat
The Date of Sampling 28.04.2020 10.40
T i i
Numuneye { ygu[ana“n Islemller!Amhalaj Soguk Zinci + Kimyasal Koruma
Dwesmuind Kovemi MUK br Ellcf) Mihiirli (GUMUSSU009530)
Processes Applied to Sample Packaging Status(Sample Etikei
Protection,Seal,Label)
Numune Kabimn Cinsi/Numune Miktari (TL.09/003 Numune Tagima Muhafaza ve imha talimatina gore koruma yapilmistir.)
Type of Sample Vessel/Amount of Sample PE (~0.25L) / PE-HD (~0,25L)
Numunenin Kabul Edildigi Tarih ve Saat
The Date of Receipt of Test Item RN 13105
Nun.nune,w Teslim Eden ibrahim ERBAY
Deliverer of Sample
Agiklamalar Ekler: Sozlesme
Remarks -Uygunluk Beyanimnmn degerlendirilmesi yetkili mercilere birakalnugtir.
Deneyin Yapildig: Tarih i
Date of Test 28.04.2020-29.04.2020
Raporun Sayfa Sayisi .
Number of Pages of the Report e

Deney laboratuvan olarak faaliyet giisteren Giimiigsu Aritma Tesisleri San. ve Tic A.S., TURKAK'tan AB-0249-T ile TS EN ISO IEC 17025 standardina gire akredite edilmistir.
Giimiigsu Aritma Tesisleri San ve Tic A.§. accredited by TURKAK under registration number AB-0249-T for TS EN ISO IEC 17025 as test laboratory™

Tiirk Akreditasyon Kurumu(T URKAK] deney raporlarimin taninirh konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve Uluslararas: Laboratuvar Akreditasyon Birligi
(TLAC) ile karsilikh t | imzalamigtir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve /veya dlgiim sonuglari, genisletilmis dliim belirsizlikleri { olmas: halinde ) ve deney metotlari bu raporun tamamlayic: kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir, 4
The test and/or measurement results, the uncertainties ( 1f applicable ) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this Teport.
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Miihiir Rapor Hazirlayan Kontrol/On
: Prepared by  / Control/ Approval
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Bu rapor iki niis"'ha'_d_l_grak diizznlenmi,!iir‘lf.hharutuvarm yazih izni olmadan kopyalan { Il Analiz ¢lary, analizi yapilan ve raporda tgninldnan num uneye aittir.imzasiz ve
miihiirsiiz rsporla?gﬂ@;aizdir_. y
Bu rapor Cevre Movzaa{iinuisl yff'li islemerde kullamilamaz.

This report has been pmpareci as two copies. This report shall not be reproduced other than in full ex
in the report, Testing report without signature and seal are not valid,

This report cannot be used in official trans

FR.11/002 - 08.04.2019 - R.0

cept with the permission of the laboratuary. Analysis results only concem sample analyzed and described

dctions relating to environmental legislation




ABRPES-T
Omi ARITMA”
AB-0249-T f ngl'llslsl.‘l § siu’#i
GUMUSSU ARITMA TESISLERI SAN. VE TiC AS.
A8.0100420 CEVRE & iSG LABORATUVART
Zafer Mah. Degirmen Cad. No:41 Merkezefendi / DENIZL{
14.05.2020 Tel:0 (258) 371 89 37 (pbx) Fax:0 (258) 371 78 95
WWW.gUMussuarifma.com.ir gumussu@gumussuaritma,com.tr
DENEY RAPORU
Sayfa e TEST REPORT
ANALIZI YAPILAN g BULUNAN SINIR
PARAMETRELER Y—ﬁﬁt—%‘i DEGER DEGERLER
Analyzed Parameters : Found Value Limiting Values
Antimon (Sb) EPA 200.7 <0,200 mg/L 3
Arsenik (As) EPA 200.7 < 0,040 mg/L. z
Baryum (Ba) EPA 200.7 < 0,040 mg/L. -
Berilyum (Be) EPA 200.7 <0,100 mg/L -
Bor (B) EPA 200.7 0,264 mg/L. -
Civa (Hg) Isletme T¢i Metod-1 < 0,001 mg/L -
Giimiis (Ag) EPA 200.7 0,278 mg/L -
Kalay (Sn) EPA 200.7 < 0,040 mg/L. -
Kalsiyum (Ca) EPA 200.7 151,200 mg/L. -
Kobalt (Co) EPA 200.7 < 0,020 mg/LL -
Lityum (Li) EPA 200.7 0,08 mg/L =
Magnezyum (Mg) EPA 200.7 125,700 mg/L. 3
Mangan (Mn) EPA 200.7 < 0,100 mg/L. -
Molibden (Mo) EPA 200.7 < 0,040 mg/L g
Nikel (Ni) EPA 200.7 <0,040 mg/L -
Potasyum (K) EPA 200.7 40,960 mg/L. E
Selenyum (Se) EPA 200.7 <0,100 mg/L -
Sodyum (Na) EPA 200.7 1266,000 mg/L. -
i
Miihiir Rapor Hazirlayan Ki I/
Secal Prepared by / Control/ Appfoval
VA Meral KQCAK
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miihiirsiiz raporlar gegersizdir. o\

Bu rapor iki niisha olarak dﬁzentenmis__l.i_?.]._.@"liaratuvarm yazili
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b: TURKAK "tan akredite degildir.
d; Isbirlikgi laboratuvara yaptirilan parametreler.

¢; Tageron laboratuvara yaptirilan parametreler.
*Tablo, satir ve siitun sayis: degistirilebilir,

-Ortam Kogullart; Laboratuvar sicakligy: 23 = 2

-Metod Agiklamalari; EPA; Environmental Protection Agency,
ISO: International Organization for Standardization, fsletme f¢i
- Atiksw/Su Sicakligr: 24.60 ° C Iletkenlik: 9770.00 pS/cm C6

¢; Numuneyi alan kurum taratindan yerinde lgiilen parametreler,

a, Cevre Olgim ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsami digindaki parametreler.

°C,ZSF: 20+ 1 °C, BOL: 20+ 3 °C

-Hava Kosullari; Hava Sicaklig: 18.30 ° C, Hava Durumu:Agik

. Mol
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e 343 TEST REPORT
ANALIZI YAPILAN ooy BULUNAN SINIR
PARAMETRELER % DEGER DEGERLER
Analyzed Parameters & Found Value Limiting Values
Talyum (T1) @ EPA 200.7 < 0,040 mg/L .
Vanadyum (V) EPA 200.7 <0,100 mg/L -
Aliiminyum (AI) EPA 200.7 < 0,100 mg/L -
Aciklamalar:

SM: Standard Methods, TS: Tirk Standartlari, EN: European Norm,
Metod - 1: Giimiigsu Aritma Tesisleri San.ve Tic.A.S. Laboratuvar Metodu
ziinmiig Oksijen: - mg/L pH: 8.11
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Miihiir rol/Opa
Control/ Approval
> Meral KOCAK
{ Laborat Yoneticisi
Viuo AL ] [
= A

Bu rapor Cevre Meveuatini i

Fesmi islemerde kullamiiamaz,

\'s P g :
Bu rapor iki niisha alarak diizenlenmigti 'I.I;_'abarntuvann yazili izni olmadan kopy: cogaltilamaz.Analiz sonuclar, analizi yapilan ve rapordaanimlanan numuneye aittir.imzasiz ve
miihiirsiiz raporlar gégersizdir: y
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