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Miisterinin adi/ adresi: DENIZLI ORGANIZE BOLGE MUDURLUGU
Customer Name / Address Merkezi Atiksu Aritma Tesisi Ankara Asfalti 17.Km Honaz / DENIZLI

Numuneyi Alan Kurum / Kurulus
Sampler Institution / Company

Numunenin Adi ve Ornekleme Tarihi:

Su numunesi (N-10360/14
Name and Sampling Date of the Sample ( )

Numunenin Alinis Sekli:
Receipt of the Sample Shape

Numuneyi Teslim Eden:

Kargodan teslim alind.
Deliverer of the Sample v

Proje Adi ve No:

, P-5531/14
Name and Number of the Project

Numunenin Kabul Tarihi:

01.07.2014
Date of Sample Acceptance

Numunenin Teslim Kosullan:

. - Plastik kap, soguk ortam
Delivery Conditions of the Sample

Aciklamalar: = 5 &
Kullanma suyu numunesinin analizi
Remarks

Deneyin yapildig: Tarih:

01.07.2014 — 04.07.2014
Date of the Test

Raporun Sayfa Sayisi:

3 sayfa
Number of the Pages of the Report

“Bu rapor gevre mevzuatina iligkin resmi igslemlerde kullanilamaz.”

Deney ve/veya olgum sonuglari, genigletilmis 6lgim belirsizlikleri ve deney/éigim metotlari takip eden sayfalarda
verilmigtir. The test and /or measurements results, the uncertainties with confidence probability and test methods
are given on the following pages which are part of this report.

Raporu Hazirlayan Raporu Onaylayan
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Bu rapor, laboratuarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ;oﬁaltllamaz imzasiz ve milhiirsiiz raporlar gecersizdir. Sonuclar sadece
deneyi yapilan numunelere aittir. (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the b tory.
Testing reports without signature and seal are not valid. The results belong to the tested sample.) Wl i
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‘Numuneler TS EN ISO 5667-3 — Su Kalitesi — Numune Alma - B&lum 3: Numunelerin Muhafaza ve Tasima

Kurallar gergevesinde saklanir. Bu sure igerisinde kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel agidan bozulan veya tehlike
arz eden numuneler, numune saklama suresinin bitimi beklemeden imha edilir.”

“Bu rapor gevre mevzuatina iliskin resmi igslemlerde kullanilamaz.”

Cevre Kosullan:

Acik Var E
Hava Durumu Yagi. — | Have S'ca'ﬁ'é ! | Koordinatlar
Kapali Yok —= N

Gérug ve Yorumlar:

Bu rapor, laboratuarin yazl izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Imzasiz ve mihirsiz raporlar gegersizdir. Sonuclar sadece
deneyi yapilan numunelere aittir. (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the la boratory.
Testing reports without signature and seal are not valid. The results belong to the tested sample.)
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NUMUNE ADI ve NUMUNE NO: Su numunesi — N-10360/14
SAMPLE NAME and NUMBER

“Bu rapor gevre mevzuatina iligkin resmi iglemlerde kullamlamaz.”
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Parametre-Birim Analiz Sonucu Analiz Metodu
Parameter-Unit Test Result Test Method
pH 712 TS EN ISO 10523
lletkenlik (uS/cm) 1987 TS 9748 EN 27888
Tuzluluk (%) 1,01 TS 9748 EN 27888
Amonyak (mg/L) <0,01 SM 4500 NH; B-F
Fenol (mg/L) <0,001 SM 5530 B-C
Flortur (mg/L) 1,16 SM 4500-F D
Orto Fosfat (mg/L) <0,01 SM 4500 P B E
Toplam Fosfor (mg/L) 0,137 SM 4500 P B E
Alkalinite (mg/L) 180 SM 2320 B
Alkalinite (Karbonat) (mg/L) 0 SM 2320 B
Alkalinite (Bikarbonat) (mg/L) 180 SM 2320 B
Klorar (mg/L) 45 SM 4500 CI' B
Nitrat (mg/L) 6,25 EPA METHOD 352-1
Nitrit (mg/L) <0,006 SM 4500 NO; B
Toplam Sertlik (mg CaCO4/L) B 912 SM 2340 C
Silfat (mg/L) 7897 SM 4500 SO,” E
Sulfit (mg/L) <1 SM 4500 SO;~ B
Toplam Azot (mglL) 2,57 e e
Toplam Klor (mg/L) <0,01 SM 4500 CI G
Aluminyum (mg/L) 0,017 EPA 200.7
Bakir (mg/L) <0,002 EPA 200.7
Bor (mg/L) 0,276 EPA 200.7
Civa (mg/L) <0,0005 SM 3112 B
Demir (mg/L) <0,01 EPA 200.7
Kalsiyum (mg/L) 349 EPA 200.7
Krom (mg/L) 0,0084 EPA 200.7
Kursun (mg/L) <0,005 EPA 200.7
Magnezyum (mg/L) 9,61 EPA 200.7
Mangan (mg/L) <0,001 EPA 200.7
Nikel (mg/L) 0,017 EPA 200.7
Potasyum (mg/L) ' 2,61 EPA 200.7
Sodyum (mg/L) 28,6 EPA 200.7
*TOC (mg/L) 6,5 SM 5310B
*isaretli parametre Artek Muhendislik'e yaptiriimigtir. A PNALISN
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Bu rapor, laboratuarin yazilt izni olmadan kismen kopyalanip cogaltilamaz. Imzasiz ve miihirsiiz raporlar gegersizdir. Sonuglar sadece -
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deneyi yapilan numunelere aittir. (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the la @3@5.‘ o '

Testing reports without signature and seal are not valid. The results belong to the tested sample.)




