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Report No |
Miisterinin Adv/Adresi Organize Sanayi Bélge Md. / Yasar Oncan Cad. No:1 Honaz / DENIZLI
Customer Name / Address
Numune Numarasi | 18/5-02409
Sample No L

Numunenin Adi ve Tarifi [gme ve Kullanma Suyu

Name and description of the sample

Numunenin Laboratuvara Ulasma i 13.06.2018

Tarihi
The date of receipt of the sample

Aeklinaie JﬁSebeke Suyu-Denizli OSB Igme Suyu
Remarks

Deneyin Yapildig1 Tarih Arahg ] 13.06.2018-15.06.2018

Date of Test |

Raporun Sayfa Sayisi 2

Number of pages of the report

Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarmin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararasi

Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsihkli taninma antlasmasnn imzalamistir.
The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the

International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports

Deney ve/veya ol¢iim sonuglari, genisletilmis 6lgiim belirsizlikleri (olmas: halinde) ve deney metotlar: bu sertifikamin tamamlayici Kismi

olan takip eden sayfalarda verilmistir.
The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages, which are

_part of this report.

Miihiir Tarih Deney Personeli Laboratuvar Birim Sorumlusu
Seal Report Date Person in Charge of Test Deputy Head of the Testing Laboratory
02.07.2018 |
Ulkii KANBAKAN Derya ISANMAZ
Uzm.Biyolog ~Kimyager

Mehtap ODABASI

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢odaltlamaz. Imzasiz ve mahdrsaz raporfar gecgersizdir
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid
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T.C
DENIZLI BUYUKSEHIR BELEDIYESI AB-0235-T
CEVRE KORUMA ve KONTROL DAIRESI BASKANLIGI o i
SAGLIK SUBE MUDURLUGU
DENCEY Denizli Cevre Kalite Laboratuvari 02.07.2018

SU ANALIZ RAPORU
Water Testing Report

1. NUMUNE BILGILERI (Sample Information
Numunenin Alinma Tarihi/Saati
Date / Time of Sampling e
Numunenin Ahinma Sekli
Numunenin Ambalaj Sekli/Ahndigi Kap/Miktari . ; s
Packaging/Cap/Amount of Samplling Miihiirsiiz /Steril Plastik 500 mL / Pet Sise 1,5L |
Numunenin Alindig1 Yer Organize Sanayi Bolge Md. / Yasar Oncan Cad. No:1 Honaz/ DENIZLI
Sampling Point Denizli OSB Icme Su
Numuneyi Alan Kisi/Kurum \
The Person/Instute Who Did The Sam nling Masteri tarafindan alinmustur.
Numuneye Uygulanan Islemler
I'he Operations That Are Applied To The Test Samples
Numunenin Gelis Sekli : o e
Procedure of: Samplbine Miigteri tarafindan getirilmistir.

2. OLCUM/ANALIZ SONUCLARI (4nalysis Results

Parametre Birim Metot Sonug Yonle)tm::'lll:r?mlr
Parameter Unit Method Result eg . L
7 | | The Regulation Limits
Koliform* j Kob/100ml | TS EN ISO 9308-1 # 0 0
t
E.coli* Kob/100ml | TS EN ISO 9308-1 0 0
1 t t +
Enterokok* | Kob/100ml | TS EN ISO 7899-2 0 0
T e
pH* i pH Birimleri SM 4500-H'B 7,00(24.8°C) >6,5 ve <9.5
: [ 1 xt
[letkenlik* us/cm SM 2510 B 482 2500
= 1 = ——— =
Bulaniklik* NTU SM 2130 B 0,12 Fsaticiones sty
Jis | I Edilebilir
Hach Lange Kit
Amonyum mg/L Véntemi <0,02 T 0,5
Renk - Organoleptik Metot Renksiz TUketxcn.lerc.e‘l\abul
| ] 15 | Edilebilir
. Ttketicilerce Kabul
Tat | - VOrganoleptnk Metot} Tats1z Edilebilir
Koku - Organoleptik Metot Kokusuz : ﬂkencn.lcrc.e ‘Kabul
- - | Edilebilir
Toolam Sertlik Hach Lange
D AR Kit Yontemi 14,32 ]
NOTLAR (Notes)

Not 1:lletkenlik 25°C “de dlgalen degerdir. :
3. DEGERLENDIRME (4ssessment) :17.02.2005 tarih ve 25730 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Insani Tiiketim Amach Sular Hakkinda

Yonetmelik” geregi numune analizi yapilan parametreler bakimindan uygundur.

-Kisaltmalar: kob: Koloni Olusturan Birim, TKEDY:Tiiketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degisi
-Bu analiz raporu, sadece laboratuara gelen numuneyi temsil eder ve baska bir amacla kullanilamaz.

-Analiz yapilan numunede; numune alimindan laboratuvarimiza teslimine kadar olan prosediirlerin ve bakilmasi istenen grup ve parametrelerin
belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna almmig kabul edilir ve hatal

alinan numunelerden mesuliyet kabul edilmez.
-DENCEYV, bu raporu, miisterinin izni olmadan ii¢iincii sahislara gosteremez ve ¢ogaltamaz.

- Numune ile ilgili kisi ve kurumlar yukarida belirtilen hususlari kabul etmis sayilir.

-*1le 1saretli parametreler Akreditasyon kapsamindadir.
-Koyu renkli olarak yazilmig olan analiz sonuglar: ilgili mevzuat limitleri disindadir.
-Rapor numarasinin sonunda yer alan R harfi raporun revize oldugunu belirtir.

yok

Bu. rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢odaltilamaz. Imzasiz ve mohdrsiz raporiar gegersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid
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