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The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is

International Laboratory Accreditation(ILAC) Jor the Mutual recognation qf test reports

olan takip eden sayfalarda verilmistir,
The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on
| part of this report.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Imzasiz ve mihirstz raporiar gegersizdir,
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1. NUMUNE BiLGILERi (Sample Information)
Numunenin Alinma Tarihi/Saati

Date / Time of Sampling 13.112018
Numunenin Alinma Sekli Anlik
Methods of Sampling

Numunenin Ambalaj Sekli/Alindig Kap/Miktar

; ; Miihiirsiiz /Steril Plastik 500 mL, / Pet Sige 1,51
Packagmg/Cap/Amoum of Sampling

Numunenin Alindig: Yer Organize Sanayi Bélge Md. - Ankara Asfalti 17.Km.Giirlek Honaz / DENIZL]
Sampling Point ( Denizli OSB i¢me Suyu )

Numuneyi Alan Kisi/Kurum S

The Person/Instute Who Did The Sampling Miisteri tarafindan ARy

Numuneye Uygulanan islemler

The Operations That Are Applied To The Test Samples
Numunenin Gelis Sekli

Procedure of Sampling

Miisteri tarafindan getirilmigtir.

2. OLCUM/ANALIZ SONUCLARI (4nalysis Results)
'____________*_————____ .
’_ Parametre Birim Metot Sonug Yﬁn;i'g::_}ﬁr?'mr
Parameter Unit Method Result The Regulation Limits
e et | The R eI |
Koliform#* Kob/100ml TS EN ISO 9308-1 0 0
.
E.coli* Kob/100ml TS EN ISO 9308-1 0 0
e SN ) B |
Enterokok* Kob/100m! | TS EN I1SO 7899-2 0 0
pH* pH Birimleri SM 4500-H'B 7.19(19.6°C) 26,5 ve <9,5
: e - - e |
letkenlik* ps/cm SM 2510 B 433 2500
Tiiketicilerce Kabul
Bulaniklik* NTU SM2130B 0,17 Edilebilir
. O (RS ST |
Hach Lange Kit
Amonyum mg/L Yontemi <0,02 0.5
et ]
- ; Tiiketicilerce Kabul
Renk - Organoleptik Metot Renksiz Edilebilir
; Tiiketicilerce Kabul
Tat - Organoleptik Metot Tatsiz Edilebilir
R e et SRS :
: Tiiketicilerce Kabul
Koku - Organoleptik Metot Kokusuz Edilebilir
; Hach Lange
Toplam Sertlik °Fs Kit Yontemi 10,13 "
—— ! e | R S NS
Kursun (Pb)* ng/L TS EN ISO 11885 <4,5006 10
Isletme fgi Metot
Arsenik* pg/L (DENCEV-HM-OI) 4,971 10
ICP-OES Hidriir
NOTLAR (Notes)

Not 1:fletkenlik 25°C *de olgillen degerdir.

3. DEGERLENDIRME (Assessment) :17.02.2005 tarih ve 25730 sayih Resmi Gazete’de yayimlanan “insani TiketimAmach Sular Hakkinda
Yinetmelik” geregi numune analizi Yapilan parametreler bakimindan uygundur, R o (N

-Kisaltmalar: kob: Koloni Olusturan Birim, TKEDY :Tiiketicilerce kabul edilebilir ve herhan gi bir anormal degisin
-Bu analiz rapory, sadece laboratuara gelen numuneyi temsil eder ve bagka bir amagla kullanilamaz. _
-Analiz yapilan numunede; numune alimindan laboratuvarimiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve bakilmas
belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir, Laboratuyara gelen numuneler metoduna uy
alinan numunelerden mesuliyet kabul edilmez,

-DENCEV, bu raporu, misterinin izni olmadan Ugtineii sahislara gosteremez ve ¢ogaltamaz,

- Numune ile ilgili kisi ve kurumlar yukarida belirtilen hususlar kabul etmis sayilir.
-*ile isaretli parametreler Akreditasyon kapsamimdadir.

-Koyu renkli olarak vazilmig olan analiz sonuglar ilgili mevzuat limitleri digindadur.

-Rapor numarasinin sonunda ver alan R harfi raporun revize oldugunu belirtir,

gl

Bu rapor, laboratuvarin yazilt izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz, Imzasiz ve mihdrsiz raporlar gegersizdir
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