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Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarnin tanimnmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararas:

Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsihkli taninma antlasmasnn imzalamstir,

The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(E4) and of the
International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports

Deney ve/veya dl¢iim sonuglari, genisletilmis 6l¢iim belirsizlikleri (olmas: halinde) ve deney metotlari bu sertifikanin tamamlayicr kismi
olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages, which are
part of this report.

Miihiir Tarih Deney Personeli Laboratuvar Birim Sorumlusu
Seal Report Date Person in Charge of Test Deputy Head of the Testing Laboratory
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Water Testing Report
1. NUMUNE BILGILERI (Sample Information)
Numunenin Alinma Tarihi}’Saati 20.05.2019
Date / Time of Sampling
Numunenip AImrga Sekli Anlik
Methods of Sampling
g““},:;‘“."“i“g'ﬁ;"""aj ?“';i'g A'“;gg' Kap/Mildari Miihiirstiz /Steril Plastik 500 mL / Pet Sise 1.5L
ackaging/Cap/Amount of Samp
?uml;.nen;n f“mdlg' ke Organize Sanayi Bélge Md. - Denizli OSB igme Suyu
ampling ot
Numuneyi Alan Kisi/Kurum — ¢
The Person/Instute Who Did The Sampling . e i
Numuneye Uygulanan islemler i
The Operations That Are Applied To The Test Samples
gum:i;'lc:;iz fGSe; ::ip%.?;:{; Miisteri tarafindan getirilmistir.
rocedur
2. OLCUM/ANALIZ SONUCLARI (4nalysis Results)
o Yinetmelik Simir
Parametre Birim Metot Sonug Degerleri
Parameter Unit Method Result : .
The Regulation Limits
Koliform* Kob/100ml | TS EN ISO 9308-1 0 0
E.coli* Kob/100m! | TS EN ISO 9308-1 0 0
Enterokok* Kob/100ml | TS EN ISO 7899-2 0 0
pH* pH Birimleri SM 4500-H'B 7.25(22.5°C) >6,5 ve <9.5
Tletkenlik* usfem SM 2510 B 913 2500
Tiiketicilerce Kabul
Bulaniklik* NTU SM 2130 B 0.30 Edilebili
Hach Lange Kit
Amonyum mg/L. Vantemi <0,02 0.5
p Ttiketicilerce Kabul
Renk - Organoleptik Metot Renksiz Edilebilir
: Tiiketicilerce Kabul
Tat - Organoleptik Metot Tatsiz Edilebilir
- Tiiketicilerce Kabul
Koku - Organoleptik Metot Kokusuz Edilebilir
i Hach Lange
Foplam Stk °Fs Kit Yontemi 11.23 )
isletme I¢i Metot
Arsenik* ng/L (DENCEV-IIM-01) 7,771 10
ICP-OES Hidriir
NOTLAR (Notes)

Not I:iletkenlik 25°C “de olgnlen degerdir.

3. DEGERLENDIRME (4ssessment) :17.02.2005 tarih ve 25730 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan “insani Tiiketim Amach Sular Hakkinda
Yonetmelik™ geregi numune analizi yapilan parametreler bakimindan uygundur.,

-Kisaltmalar: kob: Koloni Olugturan Birim. TKEDY:Tiiketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degisim yok

-Bu analiz raporu, sadece laboratuara gelen numuneyi temsil eder ve baska bir amagla kullanilamaz.

-Analiz yapilan numunede; numune alimindan laboratuvarimiza teslimine kadar olan prosediirlerin ve bakilmasi istenen grup

ve p etrelerin
belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alinmis kabul,€dilif ve hatal
alan numunelerden mesuliyet kabul edilmez.
-DENCEV, bu raporu, misterinin izni olmadan tigiincii sahislara gdsteremez ve gogaltamaz.

- Numune ile ilgili kisi ve kurumlar yukarida belirtilen hususlari kabul etmis sayilir,
-*ile igaretli parametreler Akreditasyon kapsammdadir.
-Koyu renkli olarak yazilmig olan analiz sonuglart ilgili mevzuat limitleri digmdadir,

-Rapor numarasinin da yer alan R harfi raporun revize oldugunu belirtir.
Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip godaltilamaz. Imzasiz ve mihiirsiz raporlar gegersizdir. /
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